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MD-2001, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

DECIZIE

Nr. 03D-874-22 Data: 23.12.2022
privind solutionarea contestatiei formulate de catre SC,, NEOTEC ” SRL, inregistrata la Agentia

Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor cu nr. 02/1010/22 din data de 25.11.2022
pe marginea procedurii de achizitie publica nr. MD-1659684146195 din 15.09.2022

Agentia Nationald pentru Solutionarea Contestatiilor a examinat contestatia nr.
02/1010/22 din 25.11.2022, depusa de catre SC ,,NEOTEC” SRL, adresa: mun., numar
de identificare (IDNO):, e-mail: , pe marginea rezultatelor procedurii de achizitie
publica nr. MD-1659684146195 din 15.09.2022, privind ,,Achizitionarea Centralizata a
Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul | Bloc Operator, Reanimare,
Grup II Laborator, Grup III Imagistica, Endoscopie, si IV Diagnostic, conform
necesitatilor IMPS beneficiare, pentru anul 2022, initiatd de catre Centrul pentru
Achizitii Publice Centralizate in Sandtate, adresa: mun. Chisindu bd. Grigore Vieru
22/2, numar de identificare (IDNO): 1016601000212, tel.: 022222364, e-mail:
office@capcs.gov.md.

In scopul examindrii contestatiei, Agentia a organizat si desfisurat la data de
12.12.2022, ora 10:00, sedintd deschisa la care au participat reprezentantii
contestatorului, ai autoritatii contractante si ai operatorului economic desemnat
castigator.

Pretentiile contestatorului:

In calitatea sa de persoana interesata, in cadrul procedurii de achizitie publica nr.
MD-1659684146195 din 15.09.2022, SC ,NEOTEC” SRL formuleazd urmatoarele
pretentii:

,La data de 23.11.2022, prin scrisoarea nr. Nr. Rg02-4871, Grupul de lucru
pentru Achizitionarea Centralizata a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru

Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistica,
Endoscopie, si IV Diagnostic, conform necesitatilor IMPS beneficiare, pentru anul 2022
din cadrul CAPCS ne-a informat despre rezultatele evaluarii ofertelor prezentate in
licitatia publica nr. ocds-b3wdpl-MD-1659684146195 din 5.08.2022.

Tn baza prevederilor art. 69 (p.2, p.3 si p.5) din Legea nr. 131 din 03.06.2015,
precum si al art. 26 (p.1 si p.3) solicitam:

Reevaluarea rezultatelor pentru urmatoarele loturi:

1.Lotul 25 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700

1.1 Zgomot < 48 dB, s-a oferit 54 dB;
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Raspuns: Conform brosurii producatorului, nivelul de zgomot la frigiderului
INOPR 130 L este < 50 dB, nicidecum 54 (Anexam brosura cu specificatia tehnica)

1.2 In temeiul art. 71 alin (1) lit d) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile
publice, potrivit caruia au fost depuse oferte neconforme sau care depasesc cu 30%
valoarea estimata a achizitiei (lotului), calculata conform prezentei legi

Bugetul alocat pentru lotul 25 constituie 78184 Lei. Neotec SRL a depus oferta cu
suma 100560 Lei. Respectiv nu este depasire cu 30%

Lotul 29 Frigider pentru vaccini 95-130L Cod 140880

In temeiul art. 71 alin (1) lit d) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice,
potrivit caruia au fost depuse oferte neconforme sau care depasesc cu 30% valoarea
estimata a achizitiei (lotului), calculata conform prezentei legi

Bugetul alocat pentru lotul 29 constituie 36351 Lei. Neotec SRL a depus oferta cu
suma 33345 Lei. Respectiv nu este depasire cu 30%

Lotul 48 Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod 150930

Oferta operatorului economic Neotec SRL se respinge in conformitate cu art. 69
alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu corespunde
cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea
procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare, s-a
oferit fara,

Raspuns: La centrifuga este present orificiu. Drept dovada, anexam poza
produsului. De asemenea, produsul poate fi verificat fizic, acesta fiind in depozitul SC
Neotec SRL.

Lotul 79 Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta Cod 300100



Oferta operatorului economic Neotec SRL se respinge in conformitate cu art. 69
alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu corespunde
cerintelor tehnice, si anume:

1. S-a solicitat GAMA DINAMICA > 260dB, s-a oferit 250dB.

Raspuns: Gama dinamica a sistemului X CUBE 70 este de 320 dB. Despre aceasta
modificare a producatorului Alpinion, SC Neotec SRL am informat CAPCS prin
scrisoarea oficiala Nr. 0012 din 16.09.2022.

Anexam brosura tehnica si copia scrisorii informative.”

Prin suplimentul sau expediat la data de 29.11.2022 SC ,Neotec” SRL,
mentioneaza urmatoarele pretentii:

In fapt, la data de 25.11.2022 SC NEOTEC SRL a depus cdtre ANSC contestatia
nr. 02/1010-22 prin care a contestat rezultatele procedurii de achizitionare centralizata
a dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul | bloc operator, reanimare,
grup 1l laborator, grup IIl Imagistica, endoscopie si IV Diagnostic, conform
necesitatilor IMPS beneficiare, pentru anul 2022, in cadrul licitatiei deschise nr. ocds-
b3wdpl-MD-1659684146195 din 05.08.2022, desfasurata de Centrul pentru Achizitii
Publice Centralizate in Sanatate.

Prin scrisoarea nr. 05/3060/22 din 28.11.2022 am fost informati despre necesitatea
prezentarii unei rectificari privind esenta si temeiul contestatiei, cu indicarea
drepturilor si intereselor legitime ale contestatorului, incalcate in cadrul procedurii de
achizitie publica cu anexarea documentelor contestate.

In temeiul prevederilor art. 82, alin. (1) din legea cu privire la achizitiile publice nr.
131 din 06.06.2015 cu modificarile ulterioare, ne exprimam dezacordul cu respingerea
ofertei NEOTEC SRL, comunicata prin Decizia nr. Rg02-4871 din 23.11.2022 (anexata
la contestatia depusa), denumita in continuare ‘“Decizie contestata” pentru
urmatoarele loturi:

1. Lotul 25. Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 (pag.
20 din Decizia contestata).

Oferta NEOTEC SRL a fost respinsa cu urmdtoarea motivare: “S-a solicitat zgomot
<48 dB, s-a oferit 54 dB”". Conform brosurii cu specificatia tehnica a utilajului (anexata
la contestatia depusa), nivelul de zgomot al frigiderului INOPR 130 L este mai mic de
50 dB, astfel, oferta depusa de NEOTEC SRL se incadreaza in cerintele stabilite de
autoritatea contractantd, fiind respinsa in mod neintemeiat. Totodata, s-a dispus
anularea acestui lot in temeiul art. 71 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 131/2015 din motivul
depunerii ofertelor neconforme sau care depasesc cu 30% valoarea estimata a achizitiei
(pag. 28 din Decizia contestata). Nu suntem de acord cu aceasta decizie, deoarece
bugetul alocat pentru lotul nr. 25 constituie 78 184 lei, iar oferta depusa de NEOTEC
SRL a constituit 100 560 lei ceea ce constituie o depasire de doar 22,26% si nu peste
30% cum a stabilit in mod eronat autoritatea contractanta.

2. Lotul 29. Frigider pentru vaccini 95-130L, Cod 140880 (pag. 28 din Decizia
contestata).



Oferta NEOTEC SRL a fost respinsa, iar lotul nominalizat a fost anulat in temeiul art.
71 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 131/2015 si anume - depasirea cu 30% a valorii
estimate a achizitiei. Nu suntem de acord cu aceasta decizie, deoarece oferta NEOTEC
SRL pentru acest lot a constituit 33 345 lei, in conditiile in care bugetul alocat a
constituit 36 351 lei, ceea ce constituie cu 8,27% mai putin decdt bugetul alocat si
nicidecum mai mult de 30% asa cum in mod eronat a stabilit autoritatea contractantd
in Decizia contestata.

3. Lotul 48. Centrifuga de laborator (32 tuburi), Cod 150930 (pag. 23 din Decizia
contestata)

Oferta NEOTEC SRL a fost respinsa in conformitate cu prevederile art. 69, alin. (6),
lit. b) din Legea nr. 131/2015 deoarece nu ar corespunde cerintelor tehnice, si anume:
“S-a solicitat fereastra, orificiu sau alt acces necesar pentru efectuarea procedurii de
verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare, s-a oferit fara”.
Aceasta ultima constatare a autoritdtii contractante nu corespunde adevarului,
deoarece utilajul propus de NEOTEC SRL dispune de un astfel de orificiu, drept dovada
fiind anexata si poza acestuia (inseratd in textul contestatiei initiale). De asemenea,
conformitatea utilajului poate fi verificata fizic la depozitul NEOTEC SRL.

4. Lotul. 79. Ultrasonograf General, cardiac, performanta inalta, Cod 300100 (pag. 24
din Decizia contestata).

In privinta lotului mentionat oferta NEOTEC SRL a fost respinsd conform art. 69, alin.
(6) lit. b) din Legea nr. 131/15, deoarece nu ar corespunde cerintelor tehnice si anume:
“S-a solicitat GAMA DINAMICA > 260 dB, s-a oferit 250 dB”. Nici aceastd constatare
nu corespunde adevarului, deoarece gama dinamica a sistemului X Cube 70 este de 320
dB. Despre aceasta modificare a producatorului Alpinion, NEOTEC SRL a informat
CAPCS prin scrisoarea nr. 0012 din 16.09.2022, anexata la contestatie impreund cu
brosura tehnica a utilajului.

Conform art. 7 din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, reglementarea
relatiilor privind achizitiile publice se efectueaza in baza principiului tratamentului
egal, impartialitatii, nediscriminarii in privinta tuturor ofertantilor si operatorilor
economici;

Conform art. 26 din Legea nr. 131/2015, fara a aduce atingere dispozitiilor legale sau
administrative privind pretul anumitor bunuri ori remunerarea anumitor servicii,
autoritatea contractanta atribuie contractul de achizitii publice/acordul-cadru
ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
Pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic in
conformitate cu prevederile alin. (2), autoritatea contractanta are dreptul de a aplica
unul dintre urmatoarele criterii de atribuire:

a) pretul cel mai scazut;

b) costul cel mai scazut;

c) cel mai bun raport calitate-pret;

d) cel mai bun raport calitate-cost.



Conform art. 69 din Legea nr. 131/2015, autoritatea contractantd stabileste

oferta/ofertele castigatoare apliciand criteriul de atribuire si factorii de evaluare

prevazuti in documentatia de atribuire. La etapa examinarii, evaluarii si compararii

ofertelor, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantului doar explicatii

scrise asupra ofertei sale, daca informatiile si documentele prezentate sant incomplete,

sau, dupa caz, documentele justificative aferente DUAE. Autoritatea contractanta are

dreptul sa considere oferta conforma daca aceasta contine abateri neinsemnate de la

prevederile documentatiei de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi inlaturate fara a

afecta esenta ei. Orice deviere de acest fel se exprima cantitativ, in masura in care este

posibil, si se ia in considerare la evaluarea si compararea ofertelor.

Conform art. 82, alin. (1) din Legea nr. 131/2015, orice persoand care are sau a avut

un interes in obtinerea unui contract de achizitie publica si care considera ca in cadrul

procedurilor de achizitie publica un act al autoritatii contractante a vatamat un drept

al sau recunoscut de lege, in urma carui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii,

este in drept sa conteste actul respectiv in modul stabilit de prezenta lege.

Consideram ca autoritatea contractanta a incalcat prevederile legale expuse mai sus,

nu a evaluat corect oferta operatorului economic NEOTEC SRL si a respins-0 in mod

neintemeiat.

Luénd in considerare cele expuse mai sus, in temeiul prevederilor Legii nr. 131/2015,
SOLICITAM

1. Admiterea prezentei contestatii.

2. Reevaluarea rezultatelor Licitatiei deschise nr. ocds-b3wdpl-MD-1659684146195

din 05.08.2022 in privinta loturilor contestate:

Lotul 25. Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700

Lotul 29. Frigider pentru vaccini 95-130L, Cod 140880

Lotul 48. Centrifuga de laborator (32 tuburi), Cod 150930

Lotul. 79. Ultrasonograf General, cardiac, performanta inalta, Cod 300100.”

Ulterior, la data de 14.12.2022 SC,,NEOTEC” SRL remite in adresa Agentiei scrisoarea

nr. 0021 din 14.12.2022 prin care comunica:

»Prin prezenta, SC Neotec SRL, pe marginea documentatiei de atribuire a
procedurii de achizitie publica LP nr. ocds-b3wdpl-MD-1659684146195 din 5.08.2022
privind ,, Achizitionarea Centralizata a Dispozitivelor medicale cu coduri generice
pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup Il Laborator, Grup Il Imagistica,
Endoscopie, si IV Diagnostic, conform necesitatilor IMPS beneficiare, pentru anul
20227, va informeaza despre decizia noastra de a retrage contestatia depusa pentru
loturile 25, 29 si 48. In acelasi timp, SC Neotec SRL isi mentine contestatia si punctul
de vedere privind lotul 79, conform legislatiei in vigoare.”

Argumentele autorititii contractante:

Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate in Sadnatate, prin punctul sau de
vedere expus in Scrisoarea cu nr. Rg 02-5069 din 12.12.2022, in sustinerea deciziei sale,
comunica urmatoarele:



,, Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate (in continuare CAPCS),
in scopul examinarii contestatiilor, pe marginea procedurii de achizitie publica privind
,Achizitionarea Centralizata a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru
Grupul [ Bloc Operator, Reanimare, Grup Il Laborator, Grup III Imagistica,
Endoscopie, si IV Diagnostic, conform necesitatilor IMPS beneficiare, pentru anul
20227, prezinta punctul de vedere dupa cum urmeaza.

In vederea realizirii misiunii sale, in conformitate cu pct. 9 subpct. 1) din
Regulamentul de organizare si functionare al CAPCS, aprobat prin HG nr. 1128 din
10.10.2016, CAPCS are ca functie de baza: aplicarea prevederilor legislatiei in
domeniul achizitiilor publice de medicamente, alte produse de uz medical, dispozitive
medicale, transport specializat medical, servicii de mentenanta a dispozitivelor
medicale §i a sistemelor informationale incluse in Registrul medical, servicii de tratare
si eliminare a deseurilor medicale pentru sistemul public de sandatate.

Potrivit atributiilor ce-i revin autoritatii contractante conform HG nr. 1128/2016,
CAPCS a examinat ofertele prezentate in cadrul procedurii de achizitie, prin prisma
documentelor prezentate in oferta si cu respectarea criteriilor si cerintelor fata de
bunurile care urmeaza a fi achizitionate expuse in documentele licitatiei la rubricile
criterii si cerinte de calificare, lista de bunuri si specificatii tehnice, aviand in vedere
prevederile nominalizate Tn art. 65 alin. (4) din legea nr. 131/2015 - la determinarea
ofertei castigatoare, autoritatea contractantda evalueaza si compara ofertele primite
folosind modul si criteriile expuse in documentatia de atribuire, nu se va folosi niciun
criteriu neprevazut in documentatia de atribuire.

Astfel la adoptarea decizie din 01.09.2022 s-a luat in considerare prevederile art.
40 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, potrivit carora autoritatea contractanta are
obligatia de a stabili in documentatia de atribuire orice cerintd, criteriu, regula si alte
informatii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completd, corecta §i
explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire, cat si dispozitiile pct.
27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) si subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) si subpct. 3) din
Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achizitii, aprobat prin
Hotardarea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, conform carora grupul de lucru
examineaza §i concretizeazd necesitdtile autoritatii contractante de bunuri, lucrari si
servicii, coordonandu-le in limitele mijloacelor financiare repartizate in acest sens,
precum si elaboreaza documentatia de atribuire si alte documente aplicabile Tn cadrul
procedurilor de achizitie publica in conformitate cu documentatiile standard aprobate.

De asemenea, ludnd in considerare prevederile normelor mentionate,
oportunitatea achizitionarii de bunuri de o anumita calitate, specificatii tehnice impuse
pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantd in parte in functie de
necesitatile obiective ale acesteia.

Subsecvent, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 prevede ca ofertantul are
obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (6) lit. b) din legea prenotata si pct. 77 din
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Documentatia Standard, autoritatea contractanta nu accepta oferta in cazul in care
aceasta nu corespunde cerintelor expuse in documentatia de atribuire.

Astfel, din aceste prevederi rezulta clar ca autoritatea contractanta este obligata
sa evalueze oferta in stricta conformitate cu cerintele expuse in documentatia de
atribuire si nu pot exista abateri in acest sens.

Totodata, se retine ca pct. 78. din Documentatia Standard pentru realizarea
achizitiilor publice de bunuri, aprobata prin Ordinul Ministrului Finantelor nr.
115/2021 la caz documentatia de atribuire, prevede ca, daca oferta, inclusiv
formularele care o nsotesc, nu corespunde cerintelor (specificatiilor tehnice si
standardelor specificate) prestabilite in invitatia/anuntul de participare, inclusiv in
documentatia de atribuire sau aceasta nu este completata, semnata electronic §i dupa
caz, semnata si stampilata in modul corespunzator, ea se respinge de cdtre autoritatea
contractanta, si nu poate fi rectificata cu scopul de a corespunde cerintelor, prin
corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzdatoare, exceptie
constituind doar corectarea greselilor aritmetice sau abaterilor neinsemnate.

Astfel, la solutionarea contestatiei, CAPCS va avea in vedere prevederile art. 37
alin. (1) din Legea nr. 131/2015 conform carora specificatiile tehnice ale bunurilor,
lucrarilor si serviciilor solicitate de autoritatea contractantd vor reprezenta o descriere
exacta si completa a obiectului achizitiei, astfel incdt fiecare cerinta si criteriu, stabilite
de autoritatea contractantad, sd fie indeplinite, cat si dispozitiile pct. 27 subpct. 1), pct.
28 subpct. 1) si subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) si subpct. 3) din Regulamentul cu privire
la activitatea grupului de lucru pentru achizitii, aprobat prin Hotardrea Guvernului nr.
10 din 20.01.2021, conform carora grupul de lucru examineaza si concretizeaza
necesitatile autoritatii contractante de bunuri, lucrari si servicii, coordondndu-le in
limitele mijloacelor financiare repartizate in acest sens, precum s§i elaboreaza
documentatia de atribuire si alte documente aplicabile in cadrul procedurilor de
achizitie publica in conformitate cu documentatiile standard aprobate.

Totodata, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 prevede ca ofertantul are
obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (2) din aceeasi lege, la determinarea ofertei
cdstigatoare, autoritatea contractantda aplica criteriul de atribuire si factorii de
evaluare prevazuti in documentatia de atribuire. Din aceste prevederi, in coroborare
cu art. 37 alin. (1) din legea prenotata, rezulta clar ca autoritatea contractanta este
obligata sa evalueze oferta in stricta conformitate cu cerintele expuse in documentatia
de atribuire si nu pot exista abateri in acest sens. In acest context, CAPCS retine cd
documentatia de atribuire, asa cum aceasta este intocmita de autoritatea contractantd,
este obligatorie, atdt pentru operatorii economici participanti la procedura, care au
obligatia de a elabora ofertele in conformitate cu prevederile acesteia, cat si pentru
autoritatea contractanta, aceasta fiind tinuta ca in desfasurarea procedurii de achizitie
publica sa respecte prevederile propriei documentatii de atribuire, care stabileste
regulile ce trebuie respectate de ambele parti in derularea procesului competitiv.



In acest context, CAPCS retine cd nu au fost depuse clarificari, dezacord sau
contestatie pe marginea cerintelor tehnice, documentatiei de atribuire, asa cum aceasta
este intocmita de autoritatea contractantd.

De asemenea, relevante sunt si prevederile pct. 30 subpct. 9) din Regulamentul cu
privire la activitatea grupului de lucru pentru achizitii, aprobat prin Hotardrea
Guvernului nr. 10 din 20.01.2021, potrivit caruia, grupul de lucru este obligat sa
examineze, sa evalueze si sa compare ofertele operatorilor economici, in termenele si
In conditiile stabilite in documentatia de atribuire, in conformitate cu legislatia.

In acest sens, este de mentionat cd ofertantii sunt obligati sd indice in Formularul
F4.1,, Specificatii tehnice”, modelul articolului, producatorul si tara de origine pentru
a facilita evaluarea ofertelor de catre autoritatea contractanta, in special prin
identificarea bunului ofertat in documentele si inscrisurile anexate la oferta, care sa
ofere posibilitatea sa stabileasca cu certitudine corespunderea bunului in raport cu
cerintele prevazute in documentatia de atribuire, intrucdt orice decizie a autoritatii
contractante privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentata pe o
evaluare temeinica a ofertei, sub toate aspectele acesteia.

Astfel, avand in vedere cele constate supra, CAPCS apreciaza ca decizia grupului
de lucru privind evaluarea ofertelor nu contravine prevederilor legale enuntate, in
masura in care oferta s-a conformat sau nu rigorilor stabilite in documentatia de
atribuire, in partea ce tine de ,,modalitatea de evaluare a ofertelor” care impunea, la
caz, obligativitatea depunerii unei oferte conforme.

In aceastd ordine de idei:

Punct de vedere ,, Neotec” SRL

Prin prezenta, in urma receptionarii contestatiei 02/1021/22 din 25.11.2022 de la
agentul economic ,, Echipamed-Plus” SRL la procedura ,, Achizitionarea Centralizata
a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul | Bloc Operator,
Reanimare, Grup Il Laborator, Grup Il Imagistica, Endoscopie, si IV Diagnostic,
conform necesitatilor IMPS beneficiare, pentru anul 2022, va informam urmatoarele.

Lotul nr. 25 ,, Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700
conform caietului de sarcina la se solicita parametrul tehnic ,,Zgomot < 48 dB”.

Conform anexei tehnice atasate la contestare de agentul economic ,, Neotec” SRL,
,, 156 INOPR-130L Pharmacy Refrigerator.semnat”, (Anexa nr.1), se aduce argumente
ca produsul are o performanta cu un zgomot ,,< 48 dB”, pag.3.

Compressor Quantity & Nolse lpc & <50dB
Cooling Method Air cooling
Defrost Mode Automatic
Refrigerant R600a
Insulation Thickness(mm) a0

Conform anexei tehnice atasate la dosar de agentul economic ,,inopr-130l
pharmacy refrigerator.semnat.pdf”, (Anexa nr.2) nu este indicat nici o performanta ce
tine de zgomotul produsului oferit.



Refrigeration

Compressor 1pc
Cooling Method Air cooling
Defrost Mode Automatic
Refrigerant R600a
Insulation Thickness(mm) 50

Temeiul descalificarii
Agentul economic ,, Neotec” SRL este plasat pe locul al treilea dupa pret. Al doilea

agent economic dupa oferta a oferit un produs identic ca si produsul oferit de ,, Neotec”
SRL.

Mentionam ca sunt doi producatori diferiti, insa produsul din punct de vedere
Vizibil cit si toti parametrii tehnici din brosura sunt absolut identici.

Pharmacy/Lab Rofrigorator

INOPR-130L

- AL R PRI Sy T

HoC Bharmacy Lab Refricerator

Ye-130L ceE®

- Accurate Control System
HEh SCCUTACY INMpPOrATAS CONTIGHoT wWith High sarsTvity sansons, koop tha tempanatusy within 2-8°C,
ORsgiay SCCLracy 3L G.1°C
' Refrigeration System
Wizh renownaed brand COmpressar 2nd Condenses, Dettor COoL DErfoNmance;
MCFC-FRE £ (ol Ngerant SNsiIre SOVIIDINMONTaE DIotoction & safety.
At COOUNG, JAS-CHATSEE, SFNOOILTE LNty Within 2°C
A3 Human-oriented
Front opering Jockable Goor with full height handie.
Ferfact audibie and visual alarms: gh and Sow tSNDEr StUTE 20T, SEvISCE
fadure alarm, power faliuse alarm, COOr ajar alarmm,
Cabinet made of high qualy 5200, INHer S00With HISS Matonal, durabie 3nd easy 1O Cean;
FIttod with 2Cast0rs + (2 fowelng feot).
Starcand with Dufic-in USS dataiogger, remote alam oontact and RSAES intedtace for monitor sysiam.
Moval of things.



Ce tine de motorul electric in parte, de asemenea parametrii tehnici sunt identici
(Anexa nr.3).

Power Supply(V/HZ) 220-230~/50
Power(W) 150
Power Consumption (KWh/24h) 2.55
Rated Current(A) 098
anu T
Power Supply(V/HZ) 220-240~/50
Power(W) 150
Power Consumption(KWh/24h) 255
Rated Current(A) 0.98

A fost intocmita o scrisoare de clarificare catre al doilea agent economic cu
solicitarea prezentarii performantei de zgomot. Ca urmare, a fost prezentat fisierul
,, YC-130L - CE.signed”, (Anexa nr.4). In acest fisier este indicatd valoarea de 54 dB.

Performance

Temperature Range 2~8°C

Ambient Temperature 16-32°C
Cooling Performance 5°C

Climate Class and nolse N.54d8
Controller Microprocessor
Display Digital display

Pentru agentul economic ,,Neotec” SRL in parte nu a fost intocmita scrisoare de
clarificare.

Lotul nr. 29, ,, Frigider pentru vaccini 95-130L Cod 140880, temeiul contestatiei
- Bugetul alocat pentru lotul 29 constituie 36351 Lei. Neotec SRL a depus oferta cu
suma 33345 Lei. Respectiv nu este depasire cu 30%.

Intr-adevair a avut loc o eroare tehnicd si produsul oferit nu a fost descalificat din
cauza depasirii de buget. Produsul a fost descalificat din motivul ne corespunderii
tehnice. S-a solicitat ,, Configuratie stationar, orizontal” a fost oferit un produs cu
Stationare verticala.

Lotul nr.48, , Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod 150930, temeiul
contestatiei - La centrifuga este prezent orificiu.

Conform anexei tehnice prezentate la dosar ,,27 multi-purpose benchtop
centrifuges.semnat”’, pag.1, (Anexa nr.5), produsul nu dispune de ,, Fereastra, orificiu
sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform
normelor si standartelor in viguare”, conform cerintei tehnice.



Digitally signed by Botuar Andres
Date: 202209.15 11:24:14 EEST
Rearon: MoldSign Signatuse

Ioitt Mat Mu ose Benchtop Centrifuges
(Ideal for PRP, Urine or Blood tubes)

Features;

The FC5000 and T100 Rerles Desktop Cantrifuges provide a rellable and fast operation thanks to the Brushless DC Motor
and Micro Processor colflrolied system

The front panel's Soft-Tojeh keys and LCD display make It @asy (o control and monitor paramaeters such as RPM, RCF
Time and Cover status
The devices provide high duality service to the user by praventing the heating of samples due to the necessary heating
balance protaction equipmeyts or alr exchange channels, prevanting contamination and similar distortions

External dosign made of va robust halr and stainless stool matenals
provides reliable and comforialjle operation with balance control and cover -~
securily systems

ach of the s offers ¢ i s of apacities W
Each of the models offers a widdrange of rotor capacitie )

The FC5000 Series is a series pyduced for a wide rango of applications

from Biochemistry to Microblology\ll is one of our ideal solutions for blood VA
tube centrifugation aspeacially in hedith centers and hospitals. The cantrifuge

device has 10 steps of acceleration §nd deceleration

Technical Specifications;

MODEL FC5000-18 FC5000-4 T100-A/1 T100-A/2 T100-C
Max. Speed (RPM) 5000 5000 10000 16000 16000
Sl A bl afds - a “d a s a s

De asemenea, va atragem atentia ca produsul indicat in poze drept argument ca
este conform cerintelor tehnice este diferit de produsul care a fost ofertat conform
anexei din dosarul ofertei. Fisierul ,, Centrifuga.semnat”, (Anexa nr.6).

Lotul nr. 79, ,, Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta Cod 300100,
temeiul contestatiei - Gama dinamica a sistemului X CUBE 70 este de 320 dB. Despre

aceastda modificare a producatorului Alpinion, SC Neotec SRL am informat CAPCS prin
scrisoarea oficiala Nr. 0012 din 16.09.2022.
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La baza deciziei a stat formularul de oferta F4.1 in care este oferit un produs care
V-a dispune de o performanta tehnica de 250dB.

Ultrasonograf

General, Cardiac.

performanta
inalta Cod
300100

X CUBE
70

Korea

Alpinion

Ultrasonograf General Cardiac,
performanta inalta Cod 300100
APLICATI CLINICE General cardiac
PROBE PORTURI =5. cel putin 4 active
PROBE TIP, MHz Linear 4 - 13 MHz
numar de elemente 2192

Convex 1.5 -55MHz "

numar de elemente 2192

Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal)
Phased/Vector 1.5-5 MHz

numar de elemente 280,

Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal)
Tehnologie de conectare probe fara pini
(pinless) NIVELE DE GRI = 256
GAMA DINAMICA = 260dB
Adancimea scanarii = 40 cm
PREPROCESARE. canale digitale =
6.000.000 POSTPROCESARE da
IMAGINE MODURI M-med da

M-mod §12-D da

Mod Anatomic si Anatomic Curbat da
Harmonic imaging da

Imagine prin Compunere Spatiala da
DOPPLER Tip CW. PW. CFM

"

Ultrasonograf General Cardiac.
performanta inalta Cod 300100
APLICATII CLINICE General, cardiac
PROBE PORTURI - 5 active

PROBE TIP. MHz Linear - Da, L3-
15H 256 elemente

Convex SC1-7H MHz numar de
elemente - 192

X+ Crystal Signature Phased/Vector
MP1-5X MHz, numar de elemente -80.
Tehnologie X+ Crystal Signature
Tehnologie de conectare probe fara pini
(pinless)

NIVELE DE GRI - 256

GAMA DINAMICA - 250 dB
Adancimea scanarii - 40 cn
PREPROCESARE. canale digitale -
7.645.867

POSTPROCESARE da

IMAGINE MODURI M-mod da
M-mod 1 2-D da

Mod Anatomic si Anatomic Curbat da
Harmonic imaging da

Imagine prin Compunere Spatiala da

Afigare frecventa da DOPPLER Tip CW, PW. CFM
Afisare viteza da Afisare frecventa da

Power Doppler da Afigare vitezd da

Duplex da Power Doppler da

Triplex da Duplex da
FUNCTIONALITATI Triplex da

Masuratori digitale da FUNCTIONALITATI

la agentul economic

Punct de vedere ,, Echipamed-Plus " SRL
Prin prezenta, in urma receptionarii contestatiei 02/1021/22 din 25.11.2022 de

., Echipamed-Plus

SRL la procedura

,Achizitionarea

Centralizata a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc
Operator, Reanimare, Grup Il Laborator, Grup IIl Imagistica, Endoscopie, si IV
Diagnostic, conform necesitatilor IMPS beneficiare, pentru anul 2022, va informam
urmadatoarele.

Conform caietului
chemoluminiscenta Cod 150300 se solicita ,, Teste anti CPP, Alergeni specifici IgE,

de sarcina la lotul nr. 36 , Analizator automat, cu
Alergeni specifici IgG, Osteocalcina, Alergeni” agentul economic ,, Echipamed-Plus”
SRL a oferit un produs care nu dispune de acesti parametri tehnici.
Acesta si a fost motivul de descalificare a produsului oferit.
Punct de vedere ,, Eyecon Medical” SRL

Prin prezenta, in urma receptionarii contestatiei 02/1021/22 din 25.11.2022 de la
agentul economic ,, Echipamed-Plus” SRL la procedura ,, Achizitionarea Centralizata
a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul | Bloc Operator,
Reanimare, Grup Il Laborator, Grup IIl Imagistica, Endoscopie, si IV Diagnostic,
conform necesitatilor IMPS beneficiare, pentru anul 2022, va informam urmatoarele.

Lotul nr.1, ,, Magsina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120 si Lotul nr.2,
,Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130, temeiul contestatiei —
dispozitivul oferit dispune vaporizator Desfluran (DES).

Conform cerintelor caietului de sarcinad se solicita masina de anestezie sa dispuna
de ,, Vaporizator / tip vaporizator acceptate / Izofluran, Sevofluran, Halothan, Enfluran,
Desfluran”. Conform anexei tehnice primite in urma scrisorii de clarificare ,, Date
12



tehnice magsina de anestezie Apus X3”, pag. 30, (Anexa nr.7), masina de aneste zie de
model ,,APUSX3 Axcentmedical, Germania”, dispune de urmatoarele vaporizatoare.

16.8 Anesthetic vaporizer specification

This anesthesia machine gas delivery device meets the requirements of 1SO 88354

Anesthetic vaporizer (refers to the user manual of vaporizer)

Penlon Sigma Delta (Enflurane, Isoflurane, sevoflurane and hanlothane )

Vaporizer type or Drager( Vapor 2000 for Enflurane . Vapor 2000 for Isoflurane. Vapor2000
for Sevoflurane. Vapor2000 for Halothane) (optional)
position Single or dual Coptional)

Installation

Selectatec®, with interlock (Selectatec® is the trademark of Ohmeda )

Ca urmare, conform manualului masinii de anestezie, vaporizatorul tip Desufluran
nu se regaseste si nici nu este cu posibilitatea de optiune. Conform argumentelor primite
in contestatie aceastd performanta se regaseste la monitorul de pacient ,, CETUS x15 .
Conform cerintelor caietului de sarcind este necesar ca masina de anestezie sa fie
dotata cu vaporizatorul Desufluran.

A) Referitor la vaporizator Desfluran : Masina de anestezie APUS X3 dotata cu monitor de pacient CETUS
x15 poate utiliza Vaporizator tip Desfluran (DES) produs de Producatorul Draeger. Acest lucru este
demonstrat in documentatia tehnicd gi brogurile oferite, prin prezenta protocoalelor de masurarea, calculare,
setare si afisare a acestui gaz anestezic atat Ia nivel de masina de anestezie cat si la nivel de monitor de

pacient, inclusiv si in declaratiz ntata la CAPCS (mai jos
sunt atasate imagini).

sent Medical care a fost

fnatrmarmn OO (Ot innal) haam i A = AMe Maloratreens MU Uas

Phanein TAMA™ Malnstrasm SOZ (Optivnal) FLOZZ™ 4 (D V5% BN of thae reading)

Secventa din Brosura Cetus X15 in care se indica posibilitatea identificarii si afisarii gazului anestezic
Desflurane (DES)

Va atragem atentia la faptul ca monitorul de pacient oferit ,, CETUS x15” este un
dispozitiv separat de masina de anestezie si acesta poate fi utilizat separata sau in
ansamblu cu alte dispozitive. Ca urmare, monitorul de paciente ,, CETUS x15” are doar
posibilitatea necesara de monitorizare a gazului anestezic ,, Desflurane” restul proces
de manipulare ramdne asupra masinii de anestezie. Insda conform manualului
producatorului produsul ,,APUS X3 nu este prevazuta, planificata sa utilizeze gazul
anestezic ,, Desflurane”.

13
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Dezacordul — Frina centralizata pentru fixarea aparatului.

Conform cerintelor caietului de sarcina se solicita ,,Frina centralizata pentru
fixarea aparatului”. Produsul oferit dispune de frina tip descentralizat, frina separata
pentru fiecare roata. Parametrul dat nu poate fi interpretat/inteles altfel decit
posibilitatea de a bloca rotile prin o metoda centralizata. Daca consultam un dex in
privinta formularii centralizat vom gdsi o asemenea formulare ,, 1. A uni, a concentra
intr-un singur tot elemente preexistente. 2. A face sa depinda de o singura conducere.”
Dar, ca acesta poate fi ,,actionat de un singur buton sau pedala”, cum indica agentul
economic contestatar, nu este atit de important.

Lotul nr.68, ,, Autoclav 200 [ cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) Cod
2702207

Conform formularului F4.1, agentul economic a oferit produsul ,, ADELA-2CKK
/SUMER, Turcia”. In brosura atasatd nu a fost regdsit descrierea tehnicd a produsului
oferit. Ca urmare, a fost intocmit o scrisoare de clarificare in care s-a solicitat ,,nu s-a
regasit manualul, brosura sau datasheet-ul produsului oferit. Rugam respectuos sa
transmiteti toate materialele confirmative pentru posibilitatea de a evalua oferta’.

Drept raspuns a fost receptionat urmatorul mesaj ,, Va aducem la cunostinta ca
toate documentele confirmative cu descrierea parametrilor tehnici se regasesc pe
platforma www.achizitiimd la Lotul 68 in sectiunea Documente depuse cu oferta
”68.lot.signet.pdf”, in acest PDF incepdnd cu pagina 7 se regasesc datele tehnice de la
producator.”.

Conform brosurii din dosar se regaseste datele tehnice pentru produsul ,,Adela-
OT”. Grupul de lucru este in imposibilitate de a evalua oferta pentru produsul
LADELA-2CKK /SUMER, Turcia”.

Lotul nr.112, , Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua Cod
260120
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Produsul oferit de cdstigator dispune de parametrul tehnic ,, Aplicatii / PSG

(Polysomnography)”. Acesta se regaseste in , technicaldatanweeg34-58-80signed”,
pag. 3.

NEUROWERK EEG Hardware Characterise:
Amplifire:

e EEG26+, 26EEG channels + 1x ECG, 1x EOG, 1x EMG, 1x RESP, ambient light.

o EEG40+, 40XEEG channels+ 1x ECG, 2x EOG, 3x EMG, 3x RESP, position sensor,
snore sensor, ambient light

o EEG80+, 80EEG channels + 1x ECG, 1x EOG, 1x EMG, 1x RESP
¢ Optional channels for both amplifiers:

O

> Auxiliary Channel Temperature
o Auxiliary Channel Sa02 (Saturation, heart rate, pulse curve).

o Auxiliary Channel etCO2 (EtCO2, Respiratory rate, respiratory curve)
Punct de vedere ,, Mediclim AM” SRL

Prin prezenta, in urma receptionarii contestatiei 02/1021/22 din 25.11.2022 de la
agentul economic ,, Echipamed-Plus” SRL la procedura ,, Achizitionarea Centralizata
a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul | Bloc Operator,
Reanimare, Grup Il Laborator, Grup Il Imagistica, Endoscopie, si IV Diagnostic,
conform necesitatilor IMPS beneficiare, pentru anul 2022, va informam urmdtoarele.

Lotul nr. 54, ,, Analizator imunologic cu fluorescenta Cod 151400

Toate datele tehnice au fost analizate conform brosurilor prezente in dosarul oferit
cit si in urma scrisorii de clarificare.
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Punct de vedere ,, MedPunkt” SRL
Prin prezenta, in urma receptionarii contestatiei 02/1021/22 din 25.11.2022 de

la agentul economic , Echipamed-Plus” SRL la procedura , Achizitionarea
Centralizata a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul [ Bloc
Operator, Reanimare, Grup Il Laborator, Grup IIl Imagistica, Endoscopie, si IV
Diagnostic, conform necesitatilor IMPS beneficiare, pentru anul 2022, va informam
urmatoarele.

Lotul nr.10, ,,Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod
130230

Va informam ca pe parcursul procedurii au avut loc modificari a parametrilor
tehnici conform solicitarilor agentilor economici pe platforma. Ca urmare, a fost
ajustat cerinta tehnica ,, Diametrul 24-34cm” in ,, Diametrul ajustabil min. 24-32cm”.
Respectiv agentul economic cistigator corespunde cerintelor tehnice solicitate.

Achiztial comarncialy

Achizitionarea Centralizata a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul | Bloc
Operator, Reanimare, Grup |l Laborator, Grup Il Imagistica, Endoscopie, si IV Diagnostic, co
nform necesitatilor IMPS beneficiare, pentru anul 2022

FERIDADA DE ACTUALIZARE PROFUNEREA OFERTELDR ICITATE EVALUARE CONTRACT

e — o

Descrinee Clatificar! (32) r B
valudre

21978 057 oL

Lot nr. 10 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230
Data:

Perioada clarificirilor
Sublecaul intrebdrii & 0D A0y 24

intrabare: ‘Harametr ymensuned cimpulu, om Diamesul 24-34 cm** ssie 0 cenmta o grew de mdephnd

.......
.........

" " 'V"" 24 :t‘."\;' a "I.\ \" ,‘~‘- ‘:' “715‘:"".: : 3“'\‘:'?;‘."" '»-i_. ';1;-'15'72:'.‘?-;':’ f.}'i :\:"»‘t";:‘fil & O s
1 modificat din _Dxameind 24-34 om* In _Diametnd austatl min. 24-32 on o Tohak oot . ..
respinge pretentiile ce se intemeiaza pe lipsa unor argumente/probe concludente si
pertinente din partea contestatorilor, care ar demonstra cu certitudine un drept incalcat

b

in cadrul prezentei proceduri de atribuire.’

Punctul de vedere al operatorului economic desemnat castigitor:

,HEALTH MEDICAL SOLUTIONS” SRL, prin punctul sau de vedere, inregistrat
la Agentia Nationald pentru Solutionarea Contestatiilor cu nr. 01/2526/22 din
30.11.2022, in sustinerea pozitiei sale relateazd urmatoarele:

., Prin prezenta, HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL, desemnat castigator prin
decizia CAPCS Nr. Rg02-4871 din 30.11.2022 la procedura de achizitie publica nr.
ocds-b3wdpl-MD - 1659684146195 privind , Achizitionarea Centralizata a
Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul | Bloc Operator, Reanimare,
Grup II Laborator, Grup III Imagistica, Endoscopie, si IV Diagnostic, conform
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necesitatilor IMPS beneficiare, pentru anul 2022, Lot 79: Ultrasonograf General,
Cardiac, performanta inalta Cod 300100, declara urmatoarele:

Comsideram contestatia nr. 24/11-22 din 24.11.2022, depusa de catre "NEOTEC"
SRL, neintemeiata si lipsita de sens din motiv ca, oferta prezentata este una
neconformad, deoarece:

1. Oferta nu corespunde cerintelor indicate in documentatia descriptive si anume
in Anexa Nr. 22. Specificatii tehnice, unde operatorul economic la parametrul Gama
dinamica > 260dB, indica valoarea neconforma de 250 dB. Atentionam ca acest
parametru este de prima importanta in specificatia unui ultrasonograf, intru-cat are
impact direct asupra performatei acestuia.

2. Oferta nu corespunde cerintelor indicate in documentatia de atribuire si anume
coform punctului nr. 11 din cerintele de calificare obligatorii, unde este indicat expres
ca, operatorul economic se obliga sa indice in documentele tehnice de la propducator,
toti paremetrii tehnici solicitati pentru a demonstra coresopunderea ofertei. Indicam
faptul ca, ,, NEOTEC” SRL a depus la lotul in cauza, doar o brosura unde, nu pot fi
indetificati parametrii de performanta a dispozitivului, in special si a parametrului
contestat.

3. Oferta incalca vehement prevederile Art. 69 p.(4). Autoritatea contractantd, nu
va admite modificari ale ofertei, inclusiv ale pretului ei, ce ar face ca oferta sa
corespundd unor cerinte carora initial nu le corespundea. Astfel declaratia intirziata a
operatorului economic nr. 0012 din 16.09.2022, prin care indica o alta valoare mai
performantad pentru parametrul contestat, o consideram drept nula.

Prin urmare, solicitam respingerea contestatiei depuse de cdtre operatorul
economic ,, NEOTECSRL, ca drept fiind una neintemeiata, care are ca scop utilizarea
acestui instrument menit sa asigure dreptul la justitie, in scopuri rau intentionate (nu
din motive obiective), ceea ce tergiverseaza implementarea contractelor de achizitie §i
creeazd probleme autoritatilor contractante”.

Aprecierea Agentiei Nationale pentru Solutionarea Contestatiilor:

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/15, orice persoand care are sau a avut un
interes Tn obtinerea unui contract de achizitie publica si care considerd ca in cadrul
procedurilor de achizitie publicd un act al autoritdtii contractante a vatdmat un drept al
sau recunoscut de lege, in urma carui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este
in drept sa conteste actul respectiv Tn modul stabilit de lege.

Analizadnd pretentiile formulate de catre contestator, Agentia atestd ca SC
,NEOTEC” SRL 1si exprima dezacordul in raport cu decizia autoritatii contractante de
a respinge oferta acestuia din motiv ca nu ar corespunde cerintelor tehnice, in partea ce
tine de lotul nr. 25, lotul nr. 29, lotul nr. 48 si lotul nr. 79.

Procedand la examinarea in fond a contestatiei, Agentia retine ca Centrul pentru
Achizitii Publice Centralizate in Sandtate a publicat in Buletinul achizitiilor publice pe
portalul guvernamental de acces online: www.mtender.gov.md, la data de 05.08.2022,

actualizat la data de 19.08.2022, anuntul de participare la procedura de achizitie publica
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nr. MD-1659684146195 din 15.09.2022, privind ,,Achizitionarea Centralizata a
Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul | Bloc Operator, Reanimare,
Grup II Laborator, Grup III Imagistica, Endoscopie, si IV Diagnostic, conform
necesitatilor IMPS beneficiare, pentru anul 20227, impartita in 142 de loturi.

La examinarea contestatiei, Agentia va avea 1n vedere prevederile art. 37 alin. (1)
din Legea nr. 131/20135, potrivit carora specificatiile tehnice ale bunurilor, lucrarilor si
serviciilor solicitate de autoritatea contractantd vor reprezenta o descriere exacta si
completd a obiectului achizitiei, astfel incat fiecare cerintd si criteriu, stabilite de
autoritatea contractantd, s fie indeplinite. La fel, alin. (4) din articolul mentionat
stipuleazd ca specificatiile tehnice ale obiectului achizitiei trebuie sa corespunda
cerintelor autoritdtii contractante privind calitatea, eficienta, testarea, securitatea,
dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea,
etichetarea, procesele si metodele de producere, precum si procedeele de determinare a
conformitatii lui cu cerintele documentatiei de atribuire.

De asemenea, Agentia va retine atat dispozitiile pct. 27 sub-pct. 1), pct. 28 sub-pct.
1) si sub-pct. 5), pct. 29 sub-pct. 1) si sub-pct. 3) din Regulamentul cu privire la
activitatea grupului de lucru pentru achizitii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 10
din 20.01.2021, conform cédrora grupul de lucru examineaza §i concretizeaza necesitatile
autoritatii contractante de bunuri, lucrari si servicii, coordonandu-le in limitele
mijloacelor financiare repartizate in acest sens, precum si elaboreaza documentatia de
atribuire si alte documente aplicabile in cadrul procedurilor de achizitie publica in
conformitate cu documentatiile standard aprobate, cat si dispozitiile pct. 30 sub-pct. 9)
din acelasi Regulament potrivit cdruia, grupul de lucru este obligat sa examineze, s
evalueze si sd compare ofertele operatorilor economici in termenele si in conditiile
stabilite in documentatia de atribuire.

Astfel, in conformitate cu normele mentionate supra, Agentia apreciaza ca
oportunitatea achizitionarii lucrarilor de o anumita calitate, precum si caracteristicile
tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractanta in parte,
in functie de necesitdtile obiective ale acesteia.

Totodata, se retine ca, potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 ofertantul
are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (6) lit. b) din aceiasi lege, autoritatea contractanta nu
accepta oferta in cazul in care aceasta nu corespunde cerintelor expuse in documentatia
de atribuire.

In acest sens, reiesind din prevederile art. 44 alin. (1), art. 37 alin. (1), precum si
art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015, supra citate, rezulta clar ca autoritatea
contractantd este obligata sa evalueze oferta in strictd conformitate cu cerintele expuse
in documentatia de atribuire si nu pot exista abateri n acest sens prin acceptarea unor
conditii care o excedeaza.

Totodata, relevant spetei sunt si dispozitiile pct. 48 din Documentatia standard
pentru realizarea achizitiilor publice de bunuri si servicii, aprobatd prin Ordinul
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Ministrului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021 potrivit cdrora oferta cuprinde
urmatoarele formulare:

1) Propunerea tehnica — ofertantul elaboreaza propunerea tehnica, astfel Tncét
aceasta sa respecte in totalitate cerintele de calificare, precum si cerintele prevazute in
caietul de sarcini. Propunerea tehnica contine — Specificatii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiara- ofertantul elaboreaza propunerea financiara, astfel incat
aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preturi, tarife, precum si la
alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica
de bunuri si servicii. Propunerea financiara contine — Specificatii de pret (anexa nr.23);
3) DUAE; 4) Garantia pentru oferta, dupa caz (anexa nr. 9).

Astfel, din aceste prevederi rezulta clar cd autoritatea contractanta este obligata sa
evalueze oferta in strictd conformitate cu cerintele expuse in documentatia de atribuire
si nu pot exista abateri Tn acest sens. Documentatia de atribuire, asa cum aceasta este
intocmitd de autoritatea contractanta, este obligatorie, atat pentru operatorii economici
participanti la procedura, care, potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, au
obligatia de a-si elabora ofertele in conformitate cu prevederile acesteia, cat si pentru
autoritatea contractanta, aceasta fiind tinuta ca in desfasurarea procedurii de achizitie
publicd sa respecte prevederile propriei documentatii de atribuire, care stabileste
regulile ce trebuie respectate de ambele parti in derularea procesului competitiv, fara a
putea accepta ulterior depunerii ofertelor, conditii care excedeaza regulilor initial
stabilite Tn cadrul documentatiei de atribuire. Astfel, prin depunerea ofertelor, operatorii
economici si-au Insusit continutul intregii documentatii de atribuire, deci implicit si
cerintele expres detaliate in aceasta.

Cu referire la pretentiile contestatorului aferente respingerii ofertei sale pentru
loturile nr. 25, nr. 29 si nr. 48, Agentia nu se va expune in contextul in care, prin
Scrisoarea nr. 0021 din 14.12.2022, SC ,NEOTEC” SRL comunica despre retragerea
pretentiilor din contestatie in partea ce tine de loturile prenotate.

In continuare, cu referire la motivul de respingere a ofertei SC ,,NEOTEC” SRL
pentru lotul nr. 79 ,,Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta Cod 300100,
pentru care contestatorul isi mentine pretentiile, Agentia retine ca, potrivit Scrisorii de
informare nr. Rg02-4871 din 23.11.2022 privind rezultatele procedurii de achizitie din
speta litigioasa, Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate indica ,,Oferta
operatorului economic Neotec SRL se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b)
a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor
tehnice, si anume:

1. S-a solicitat GAMA DINAMICA > 260dB, s-a oferit 250dB.”

Astfel, analizand cerintele stabilite de catre autoritatea contractantd la pct. 8 din
anuntul de participare, pentru bunul solicitat la lotul nr. 79 — ,,Ultrasonograf General,
Cardiac, performanta inalta Cod 300100, se constata ca in specificatia tehnica deplina
solicitata de catre Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate in Sdndtate este indicat,
relevant spetei, parametrul tehnic ,,GAMA DINAMICA > 260dB”. Odata indicati

19



parametrii tehnici in documentatia de atribuire, se prezuma cad acestia reprezintd
necesitatea obiectiva a autoritdtii contractante si, respectiv, urmeaza a fi respectati. Mai
mult, cerintele tehnice/descrierea bunului reprezintd acele conditii care pot influenta
decizia operatorului economic de a fi sau nu antrenat in procedura de achizitie publica,
inclusiv alegerea modelului care ar urma sa fie oferit, de care depinde si pretul ofertei,
este in contradictie cu principiul transparentei, precum si principiului impartialitatii si a
tratamentului egal in privinta tuturor ofertantilor si operatorilor economici, prevazute la
art. 7 din Legea nr. 131/2015.

In aceastd ordine de idei, examinand documentele ofertei SC ,NEOTEC” SRL
depuse prin intermediul STA ,,RSAP”, Agentia constata ca in Anexa nr. 22 ,,Specificatii
tehnice” operatorul economic pentru lotul nr. 79 , Ultrasonograf General, Cardiac,
performanta inalta Cod 3001007, a indicat urmatoarea informatie relevanta spetei:

Ultrasonoaraf T_c]mc[ogi: de conectare probe fara pmi (pmless)

General Eardiac. (pmless) NIVELE DE GRI > 256 NIVELE DE’ GRI - 256

el oady X CUBE . - GAMA DINAMICA > ZéCdB G.-il._\'l..i. DINAMICA - 250dB

inalta Cod 20 Korea | Alpmion | Adincimea scandrii>40cm Adéncimea scanirii - 40 cm CE

TiTrnnAsTs SN B LR TN AOTO AT LI LA |

Astfel, prin comparatie, Agentia atestd o discrepanta intre parametrii tehnici
solicitati de cdtre autoritatea contractanta si parametrii tehnici al bunului ofertat de catre
operatorul economic contestator.

In acest sens, Agentia nu va retine afirmatiile in argumentarea pretentiei sale,
expuse 1n textul contestatiei, precum ca ,,gama dinamica a sistemului X Cube 70 este de
320 dB. Despre aceasta modificare a producatorului Alpinion, NEOTEC SRL a
informat CAPCS prin scrisoarea nr. 0012 din 16.09.2022, anexata la contestatie
impreund cu brosura tehnica a utilajului.”, in contextul in care, actele mentionate nu s-
au depus odata cu oferta, iar prin depunerea ofertei operatorul economic si-a depus
angajamentul livrarii dispozitivului cu parametrul 250 db confirmat prin brosura/fisa
tehnica a producatorului, care de asemenea, a fost anexata la oferta.

Concluzionand, avand 1n vedere cele evocate, prin prisma pretentiilor
contestatorului, nu se identificd actiuni ale grupului de lucru care ar contravine
prevederilor legale si care ar putea duce la anularea deciziei grupului de lucru de
atribuire a contractului, atat timp cat procesul de evaluare a ofertelor cu privire la
aspectul supus examinarii nu a fost viciat si nu s-au identificat aspecte ce pot incdlca
principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica.

Reiesind din cele expuse, in conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82
alin. (1), art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 131/2015, Agentia Nationald pentru
Solutionarea Contestatiilor,

decide:

Se respinge ca fiind neintemeiatd contestatia inregistratd cu nr. 02/1010/22 din
25.11.2022, depusa de catre SC ,,NEOTEC” SRL, pe marginea rezultatelor procedurii
de achizitie publica nr. MD-1659684146195 din 15.09.2022, privind ,,Achizitionarea
Centralizatda a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul | Bloc
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Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagisticd, Endoscopie, si 1V
Diagnostic, conform necesitatilor IMPS beneficiare, pentru anul 2022, initiata de catre
Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate.

Decizia poate fi atacata in ordinea contenciosului administrativ la Judecatoria
Chisinau, sediul Rascani (mun. Chisinau, str. Kiev 3) in termen de 30 de zile de la data
comunicarii.

Presedintele completului Aliona OBOROCEANU
Membru Angela NANI
Membru Steluta VINTILA
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